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Realy COVID-19 Antigen Schnelltest (Nasal Swab)

vorderer Nasenabstrich
(etwa 2 cm tief in die Nase)

hochpräzise Ergebnisse
nach 10 Minuten

Einfache Handhabung ohne 
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REALY
COVID-19
(Nasal Swab)
ANTIGEN SCHNELLTEST



1 Schrauben Sie die gesamte Kappe des Probensammelröhrchens ab, 10 Tropfen
Extraktionspuffer in das Extraktionsröhrchen geben.

2 Legen Sie die sterilisierte Tupferprobe in den Probenextraktionspuffer. Drehen Sie den
Tupfer für ca.10 Sekunden, während Sie den Kopf gegen die Innenseite des

        Röhrchens drücken, um das Antigen im Tupfer freizusetzen.

3 Entfernen Sie den sterilisierten Tupfer, während Sie den sterilisierten Tupferkopf gegen 
die Innenseite des Puffers drücken, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer 

zu entfernen.

4 Schrauben und festziehen Sie die Kappe auf das Probensammelröhrchen und dann
schütteln Sie das Probensammelröhrchen kräftig, um die Probe und den

        Probenextraktionspuffer zu mischen.

5 3 Tropfen der Lösung (ca.80ul) in die Probenvertiefung geben und dann den Timer 
starten. Lesen Sie das Ergebnis nach 10~20 Minuten ab.

TESTVERFAHREN

1. Mit vorsichtigem Drehen führen Sie den Nasenabstrich etwa 2 cm
    in das Nasenloch ein. Drehen Sie den Tupfer fünfmal gegen die Nasenwand.

2. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch.

PROBENANFORDERUNGEN

PROBENENTNAHME



RT-PCR

Positiv Negativ Gesamt

Ergebnisse des Realy
COVID-19 Antigen Schnelltest 
(Nasal Swab)

Positiv 186 0 186

Negativ 9 430 439

Gesamt 195 430 625

KLINISCHE BEWERTUNG

Zwei Linien sind vorhanden.
Eine farbige Linie sollte sich im Bereich der Kontrolllinie (C) befinden.
Eine farbige Linie erscheint im Bereich der Testlinie (T).

Nur eine farbige Kontrolllinie ist vorhanden.
Negative Ergebnisse sind präsumptiv.

Die Kontrolllinie erscheint nicht.
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